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chromID™ Candida Agar (CAN2)  
Хромогенный агар для селективного выделения дрожжей и прямой идентификации Candida albicans 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
Агар chromID™ Candida предназначен для: 
• селективного выделения дрожжей, 
• идентификации C. albicans, 
• предварительной дифференциации группы видов, 
включающей C. tropicalis, C. lusitaniae и C. kefyr   
(1, 2, 3, 4, 5). 

ПРИНЦИП 
Колонии C. albicans окрашиваются в голубой цвет в 
результате гидролиза хромогенного субстрата 
гексозаминидазы в присутствии индуктора 
специфической гидролазы (патент bioMérieux). 
Колонии дрожжей, гидролизующих второй 
хромогенный субстрат, окрашиваются в розовый цвет 
(патент bioMérieux), что позволяет дифференцировать 
смешанные культуры. 
В среду добавлены ингибиторы, подавляющие рост 
большинства бактерий. 

СОСТАВ НАБОРА 

  Готовая к использованию среда 
REF 43 631 Упаковка 2 x 10 чашек (90 мм) 
REF 43 639 Упаковка 10 x 10 чашек (90 мм) 
  CAN2 * 

* маркировка на каждой чашке 

СОСТАВ 
Расчетный состав. 
Среду можно модифицировать в соответствии с целями 
исследования: 
Дрожжевой экстракт.................................................................  6 г 
Экстракт солода .......................................................................  4.5 г 
Ферментативные субстрату и регуляторы .............................  1.71 г 
Агар...........................................................................................  14 г 
Смесь антибиотиков ................................................................  0.107 г 
Очищенная вода ......................................................................  1 л 

pH 6.7 

НЕОБХОДИМЫЕ РЕАКТИВЫ И МАТЕРИАЛЫ, НЕ 
ВКЛЮЧЕННЫЕ В НАБОР 
• Термостат. 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
• Только для диагностики in-vitro. 
• Только для профессионального использования. 
• При работе с образцами и микробными культурами 
необходимо соблюдать стерильность в соответствии 
с "CLSI® M29-A, Protection of Laboratory Workers From 
Occupationally Acquired Infections; Approved Guideline 
– действующая версия". За дополнительной 
информацией обращайтесь к "Biosafety in 
Microbiological and Biomedical Laboratories – CDC/NIH 
– Последнее издание", а также другим нормативам, 
действующим в Вашей стране.  

• Не используйте среды в качестве компонентов и 
сырья для производства. 

• Не подвергайте действию света. 
• Не используйте чашки по истечении срока годности. 
• Не используйте чашки, если упаковка повреждена. 
• Не используйте чашки со следами контаминации и 
испарений. 

• При интерпретации результатов необходимо 
принимать во внимание анамнестические данные 
больного, источник выделения микроорганизма, 
морфологию колоний, данные клеточной 
микроскопии и результаты других исследований. 

• Люди, плохо различающие цвета, могут испытывать 
трудности при работе с данной средой. 

• При работе следуйте инструкции. Любые изменения 
описанной  процедуры могут привести к искажению 
результатов. 

ХРАНЕНИЕ 
• Хранить в оригинальной упаковке при 2-8°C до 
истечения срока годности. 

• После вскрытия упаковки хранить не более 2 недель 
в целлофановом пакете при 2-8°C в темноте. 

ОБРАЗЦЫ 
Среда подходит для любых образцов. Образцы не 
требуют предварительной подготовки и вносятся 
непосредственно на агар  
Соблюдайте правила сбора и транспортировки 
образцов. 

ПРИМЕНЕНИЕ 
Не оставляйте среду на свету. После посева и 
учета результатов сразу уберите в темное место. 
1. Выдержите чашки до достижения комнатной 

температуры в темном месте. 
2. Сделайте посев образца. 
3. Немедленно инкубируйте в перевернутом 

положении (стороной с агаром вверх) при 37°C в 
аэробных условиях, в темноте.  
Учет результатов обычно производится через 24, 
48, и даже через 72 часа инкубации, в зависимости 
от типа образца и предполагаемого организма.  

УЧЕТ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 
По окончании инкубации оцените рост и цвет колоний:  
• Голубые или синие различных оттенков колонии: 

Candida albicans.  
• Розовые колонии: Candida tropicalis, Candida 

lusitaniae или Candida kefyr. 
Для окончательной идентификации пользуйтесь 
биохимическими и/или иммунологическими тестами. 

• Кремово-белые: нет прогностического значения. 
Для идентификации необходимы биохимические 
и/или иммунологические тесты. 

Оцените морфологию колоний: 
• Принимайте во внимание характерный вид колоний 
плесневых грибов и Candida krusei (7). 
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 

Протокол: 
Для проверки питательной ценности среды 
рекомендуется использовать следующие штаммы: 
• Candida albicans ATCC ®10231 
• Candida tropicalis ATCC ® 9968 

Результаты: 

Штамм Результат при 33-37°C 
Candida albicans 

ATCC ® 10231 
Рост за 

48 часов 
Голубые 
колонии  

Candida tropicalis 
ATCC ® 9968 

Рост за 
48 часов 

Розовые 
колонии 

Примечание:  
Контроль качества следует проводить в соответствии 
с действующими нормами и правилами (частота, 
количество штаммов, температура культивирования). 

ОГРАНИЧЕНИЯ МЕТОДА 
• Среда chromID™ Candida не позволяет 
дифференцировать фенотипически сходные виды 
C. albicans и C. dubliniensis. Колонии C. dubliniensis 
обычно окрашены менее интенсивно, окраска 
развивается позднее (через 48 часов инкубации) (2). 

• Колонии некоторых штаммов Trichosporon могут 
окрашиваться в голубой или зеленовато-голубой 
цвет. Тем не менее, Trichosporon легко отличить от 
Candida по морфологии колоний (4). 

• Некоторые другие виды дрожжей (напр., Candida 
guilliermondii, Candida norvegensis, Candida 
pulcherrima и Cryptococcus neoformans) могут 
образовывать колонии, окрашенные в розовый цвет 
различной интенсивности (2, 4). 

• Некоторые штаммы Candida tropicalis и Pichia ohmeri 
могут образовывать голубые колонии (6). 

• Некоторые штаммы Candida tropicalis, Candida 
lusitaniae и Candida kefyr образуют розовые 
(окрашенные) колонии не систематически, в 
частности, через 24 часа культивирования 
(возможно образование белых, неокрашенных 
колоний), поэтому наличие белых колоний не 
исключает присутствие этих видов. 

• Некоторые штаммы, имеющие специфические 
ростовые потребности (субстрат, температура, 
прочие условия культивирования), могут не 
образовать колоний на данной среде, либо колонии 
могут быть неокрашенные. 

• При несоблюдении условий хранения и работы 
(подвергание действию света), может наблюдаться 
блеклость окраски или ингибирование роста 
некоторых дрожжевых культур.  

• Не используйте незасеянные чашки, которые долго 
находились не свету. 

• Рекомендуется использовать данную среду в 
сочетании с другой неселективной средой (напр., 
агар Сабуро), в зависимости от типа образца и 
целей исследования.  

• Некоторые редко встречающиеся виды бактерий, 
устойчивые к антимикробным агентам, входящим в 
состав среды, могут образовывать голубые колонии, 
которые можно отличить от колоний C. albicans по их 
морфологии. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
В исследовании использовали 500 клинических 
образцов (мокрота, моча, кал, пр…). Культивирование 
осуществляли при 35 - 37°C.  
Среду chromID™ Candida (CAN2) исследовали в 
сравнении со средой Candida ID (CAND). 

Питательные качества среды:  
Из 178 образцов были выделены дрожжевые и 
плесневые грибы (48 часов культивирования) на 
обеих или одной среде.   
Распределение колоний (дрожжей и/или плесеней): 

 chromID™ Candida Candida ID 

24 часа 124 123 

48 часов 211 203 

Идентификация C. albicans 
Распределение колоний голубого цвета: 

 24 часа 48 часов 

 
chromID™
Candida 

Candida  
ID 

chromID™
Candida 

Candida 
ID 

C. albicans 73 74 123 120 

Чувстви-
тельность 83% 85% 95% 93% 

ПЦ 99% 99% 95% 97% 

C. albicans = количество штаммов идентифици-
рованных как Candida albicans 
ППЦ = положительная прогностическая ценность  

Дифференциация C. tropicalis, C. lusitaniae и 
C. kefyr  
Распределение колоний розового цвета: 

 chromID™ Candida Candida ID 

24 часа 3 3 

48 часов 18 18 

Селективность 
Распределение образцов, в которых был отмечен 
бактериальный рост (из 500 исследованных 
образцов):  

 chromID™ Candida Candida ID 

24 часа 1 6 

48 часов 2 23 

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ 
Неиспользованные реактивы могут считаться 
неопасными.  
Использованные среды и другие контаминированные 
материалы следует утилизировать в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми для утилизации 
инфекционных материалов. 
Сотрудники лаборатории несут ответственность за 
утилизацию отходов в соответствии с типом и классом 
опасности, согласно действующим нормам и 
правилам. 
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bioMerieux и голубой логотип являются зарегистрированными и/или находящимися в процессе регистрации торговыми марками, принадлежащими 
компании bioMerieux SA или одной из ее дочерних компаний. 
ATCC является торговой маркой, принадлежащей Американской типовой коллекции клеточный культур American Type Culture Collection. 
CLSI является торговой маркой, принадлежащей Институту клинических лабораторных стандартов Clinical and Laboratory Standards Institute Inc. 
Другие названия и торговые марки являются собственностью их соответствующих владеьлцев. 
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ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 

Символ Обозначение 

  Номер по каталогу  

 Для диагностики in-vitro 

 
Произведено 

 
Температурные ограничения 

 

 
Использовать до 

 Номер партии 

 
Перед использованием прочтите 
инструкцию 

 
Беречь от света 

 

 
Содержимого достаточно для <n> тестов 

 


