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 REF 43 071 / 43 079  11616 B1 - RU - 2005/08 

Columbia ANC agar + 5% sheep blood (CNA) -  
Колумбийский агар со смесью для селективного выделения 
грамположительных бактерий + 5% бараньей крови 
Среда для селективного выделения прихотливых бактерий и определения типа гемолиза 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 

Колумбийский агар со смесью для селективного 
выделения грамположительных бактерий + 5% 
бараньей крови предназначен для селективного 
выделения грамположительных бактерий из 
клинических образцов (4, 5). 

ПРИНЦИП 

Основу среды составляет смесь пептонов, 
разработанная специально для прихотливых 
микроорганизмов (стрептококки, Listeria ...) (2).  
Среда содержит баранью кровь, что позволяет 
определить тип гемолиза – один из основных 
ориентировочных тестов при идентификации бактерий 
(1, 3). 
Среда содержит налидиксовую кислоту и колимицин, 
которые ингибируют рост большинства грамотрица-
тельных бактерий и представителей рода Bacillus (1). 

СОСТАВ НАБОРА 

  Готовая к использованию среда 

REF 43 071 Упаковка 2x10 чашек (90 мм) 

REF 43 079 Упаковка 10x10 чашек (90 мм) 

  CNA * 

* маркировка на каждой чашке 

СОСТАВ 

Расчетный состав 

Количественный/качественный состав среды может быть 
модифицирован для достижения необходимых 
функциональных характеристик: 

Пептон и казеин (бычий или свиной) .............................................. 10 г 
Гидролизованные животные белки (бычьи или свиные) ............... 10 г 
Пептон, сердце (бычье или свиное) ................................................. 3 г 
Кукурузный крахмал........................................................................... 1 г 
Натрия хлорид ................................................................................... 5 г 
Агар ................................................................................................. 13.5 г 
Кровь (баранья)............................................................................. 50 мл 
Налидиксовая кислота ................................................................. 0.015 г 
Колимицин .................................................................................... 0.010 г 
Дистиллированная вода .................................................................... 1 л 

pH 7.3 

НЕОБХОДИМЫЕ РЕАКТИВЫ И МАТЕРИАЛЫ, НЕ 
ВКЛЮЧЕННЫЕ В НАБОР 

 Генераторы атмосферы и контейнеры для 
инкубации (или анаэростат). 

 Термостат. 
Или  
 Термостатируемый анаэростат. 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ  

 Только для диагностики in-vitro. 
 Только для профессионального использования. 
 Данный набор содержит вещества животного 
происхождения. Сертификат происхождения и/или 
санитарного состояния животных не гарантирует 
отсутствия трансмиссивных патогенных агентов. 
Рекомендуется обращаться с этими веществами как 
потенциально опасными и в соответствии с 
принятыми нормами (не вдыхать, не глотать). 

 При работе с образцами и микробными культурами 
необходимо соблюдать стерильность в соответствии 
с "NCCLS M29-A, Protection of Laboratory Workers 
from Instrument Biohazards and Infectious Disease 
Transmitted by Blood, Body Fluids, and Tissue; 
Approved Guideline – действующая версия". За 
дополнительной информацией обращайтесь к 
"Biosafety in Microbiological and Biochemical 
Laboratories - CDC/NIH – Последнее издание", а 
также нормативам, принятым в Вашей стране. 

 Не используйте среды в качестве компонентов и 
сырья для производства. 

 Не используйте реактивы по истечении срока 
годности. 

 Не используйте реактивы, если упаковка 
повреждена. 

 Не используйте чашки со следами контаминации 
и/или конденсатом, а также со следами гемолиза. 

 При работе следуйте инструкции. Любые изменения 
описанной  процедуры могут привести к искажению 
результатов. 

 При интерпретации результатов принимайте во 
внимание морфологию колоний, данные 
микроскопии, а также результаты других тестов. 

ХРАНЕНИЕ 

 Хранить в оригинальной упаковке при 2-8°C до 
истечения срока годности. 

 После вскрытия упаковки хранить не более 2 недель 
в целлофановом пакете при 2-8°C. 

ОБРАЗЦЫ 

Среда предназначена для работы с любыми 
образцами. Образцы не требуют обработки и 
дополнительной подготовки.  
Соблюдайте правила транспортировки и хранения 
образцов. 

ПРИМЕНЕНИЕ 

1. Выдержите чашки до достижения комнатной 
температуры. 

2. Произведите посев. 

3. Поместите чашки в соответствующую атмосферу. 
При необходимости, используйте генераторы 
атмосферы (анаэростат). 

4. Инкубируйте чашки в перевернутом положении 
(вверх дном) при 37°C. Необходимо правильно 
выбрать условия культивирования, в соответствии 
с действующими рекомендациями и стандартами. 
Время инкубации зависит от типа образца и 
микроорганизма. Как правило, учет результатов 
производят через 24-48 часов культивирования. В 
некоторых случаях необходимо продлить 
культивирование. 
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УЧЕТ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 По окончании инкубации оцените бактериальный 
рост. 

 Определите тип гемолиза (при его наличии): 
- -гемолиз: зеленоватый ореол вокруг колонии. 
- -гемолиз: зона лизиса вокруг или под колонией. 

 Для идентификации пользуйтесь биохимическими 
и/или иммунологическими методами. 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 

Протокол: 

Для контроля качества рекомендуется использовать 
следующие штаммы (культивирование в атмосфере, 
обогащенной CO2): 
 Streptococcus pyogenes ATCC 19615 
 Streptococcus pneumoniae ATCC 6305  

Результаты: 

Штамм Результат при 33-37°C 

Streptococcus pyogenes  
ATCC 19615 Рост за 24 

часа  

-гемолиз 

Streptococcus pneumoniae  
ATCC 6305 

-гемолиз 

Примечание:  

Контроль качества следует проводить в соответствии 
с действующими нормами и положениями (частота, 
количество штаммов, температура… ). 

ОГРАНИЧЕНИЯ МЕТОДА 

 Некоторые штаммы, имеющие специфические 
ростовые потребности (субстрат, температура, 
прочие условия культивирования), могут не 
образовать колоний на данной среде. 

 Используйте данную среду в сочетании с 
подходящей неселективной средой (колумбийский 
агар с кровью, шоколадный агар, пр.). 

 Некоторые грамотрицательные бактерии могут 
образовать колонии на данной среде. 

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

В исследовании использовали 108 бактериальных 
штаммов (Streptococcus pyogenes, Streptococcus 
agalactiae, стрептококки группы D / энтерококки, 
Streptococcus pneumoniae, стафилококки, Listeria, 
грамотрицательные и грамположительные палочки, 
анаэробы). Культивирование осуществляли при 37°C. 
 

Питательные качества среды:  

Все грамположительные культуры, кроме 
представителей рода Bacillus, образовали колонии за 
24 часа. 

Селективные свойства:  

Рост 23 из 26 грамотрицательных штаммов 
ингибировался в течение 48 часов.  
Рост 2 исследованных штаммов Bacillus 
ингибировался. 

Гемолиз:  

Через 24 часа инкубации был отмечен гемолиз: 
 -гемолиз для 14 штаммов Streptococcus pyogenes и 

3 штаммов Listeria monocytogenes. 
Примечание: -гемолиз характерен не только для 
этих видов; некоторые  виды стафилококков и 
Streptococcus agalactiae также вызывают -гемолиз. 

 -гемолиз для 9 штаммов Streptococcus pneumoniae 
и 2 штаммов Erysipelothrix rusiopathiae. 

УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ 

Все использованные либо неиспользованные 
реактивы, а также любые другие контаминированные 
расходные материалы следует утилизировать в 
соответствии с процедурами по утилизации 
инфекционных или потенциально инфекционных 
материалов. Каждая лаборатория обязана обращаться 
с полученными отходами и стоками в соответствии с 
их типом и степенью опасности, а также обрабатывать 
и утилизировать их в соответствии с установленными 
правилами и нормами.. 
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Для получения технической консультации и поддержки просьба обращаться к уполномоченному 
представителю производителя на территории Российской Федерации: 

ООО «биоМерье Рус» 
Адрес: Россия, 115230, Москва, 1-ый Нагатинский проезд, д. 10, стр. 1 

Тел./факс: +7 (495) 221 10 79 
Телефон горячей линии: 8 (800) 250 10 79 

e-mail: ml-ru-office@biomerieux.com 
веб-сайт: www.biomerieux-russia.com 

В случае выявления побочных действий, не указанных в инструкции по применению или руководстве по 
эксплуатации медицинского изделия, нежелательных реакций при его применении, особенностей 

взаимодействия медицинских изделий между собой, фактов и обстоятельств, создающих угрозу жизни и 
здоровью граждан и медицинских работников при применении и эксплуатации медицинских изделий, необходимо 

направить сообщение, содержащее указанные сведения, в Федеральную службу по надзору в сфере 
здравоохранения в соответствии с действующим законодательством. 
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ТАБЛИЦА СИМВОЛОВ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 

Символ Обозначение 

 или REF Номер по каталогу  

 
Медицинское изделие для 
диагностики in vitro 

 
Изготовитель 

 
Температурный диапазон 

 

 
Использовать до 

 Код партии 

 
Обратитесь к инструкции по 
применению 

 

 

Содержимого достаточно для 
проведения  n-количества тестов 

 

 

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ  

 
Компания bioMérieux гарантирует, что рабочие 
характеристики данного изделия соответствуют 
указанному предусмотренному назначению в течение 
всего срока эксплуатации  при условии, что строго 
соблюдены все процедуры по использованию, 
хранению и обработке и меры безопасности, как 
подробно изложено в инструкциях по эксплуатации.   
 
За исключением вышеуказанных случаев, компания 
bioMérieux не дает никаких гарантий, в том числе, 
подразумеваемых гарантий товарного качества и 
гарантий соответствия предполагаемому 
использованию, и не дает никаких обязательств, в том 
числе, явно выраженных, подразумеваемых или 
косвенных, в отношении использования какого-либо 
реагента, программного обеспечения, прибора и 
расходных материалов (далее — «Система»), 
отличного от указанного в инструкциях по 
эксплуатации. 
 
 
 

 
 

 
 
 


